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EC Declaration of Conformity. 
 
The undersigned, representing the following manufacturer 
 
Decon Wheel AB Org. no 556618-9006 
314 22 HYLTEBRUK 
SWEDEN 
 
Herewith declares that the product 
 
e-move part no series MEM1000, MEM1050, MEM1090, MEM1100, MEM1150, 
MEM1190, MEM1200, MEM1250 and MEM1290 
 
Is in conformity with the provision of the following EC directive, including all 
applicable amendments: 
 
93/42 EEC Medical Device Directive- Class I 
 
 
Hyltebruk 2006-09-14 
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e-move 
 
 
Du har nu mottagit en ny rullstol med e-move. För att Du ska få mesta möjliga nytta av den, och för 
att den skall passa dig bäst, hoppas vi att Du har fått den utprovad av en behörig ordinatör. Detta 
innebär att rullstolen med e-move ställts in efter Dina önskemål samtidigt som man tagit hänsyn till 
Din vikt och Dina behov. Vi förutsätter att detta har skett, och att Du även har fått instruktioner och 
råd om hur Du kan använda Din rullstol i Ditt dagliga liv. Innan Du börjar använda Din e-move 
rullstol – titta igenom denna bruksanvisning. Den är full av goda råd och inställningsmöjligheter. 
 
e-move är en eldriven hjälpmotor som aktiveras med drivringarna. e-move är testad och godkänd på 
TÜV i Tyskland.  
 
Vi hoppas att Du ska bli nöjd med e-move. 
 
 

Läs igenom hela bruksanvisningen. Där finns ett antal punkter som berör din egen personliga 
säkerhet. Decon Wheel ansvarar endast för produktförändringar gjorda av behörig personal. Vi 
reserverar oss for eventuella förändringar på utrustning och specifikationer. 
 
 
Leveranskontroll 
 
Kontrollera att samtliga delar överensstämmer med följesedeln. En eventuell transportskada ska du 
genast anmäla till transportbolaget. Tänk på att behålla förpackningen tills dess att transportbolaget 
kontrollerat godset och en uppgörelse kommit till stånd. 
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e-move 
 

 
 

 
 
 
e-move består av följande delar: 
 
A. Drivhjul 2 st  
B. Batteri 1 st 
C. Batterikåpa 
D. Batteriladdare 
 
På det högra drivhjulet sitter manöverknappen (E). Batterihållaren (F) finns i separat väska. 
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e-move´s komponenter:  
 
 

1. Handtag 
2. Batteri 
2a. Batteriskydd 
3. Hjulfäste 
4. Drivhjul 22”, 24” 
5. Drivring  
6. Kåpa elmotor 
7. Gummibussning 
8. Laddningsladd 
9. Laddningsaggregat   
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Batteriets kapacitetslampor visar:  

Betydelse:  
1. När batteriet används regelbundet från att det är fulladdat, kommer antalet lysande lampor 
minska en efter en. 
2. När det endast är en lysande lampa, måste batteriet snart laddas.  
3. Tid för laddning! Batteriet har väldigt låg kapacitet kvar. Byt ut batteriet eller ladda omgående.  

Viktigt! Om Du ska byta batteri under en åktur är det viktigt att båda hjulens bromsar låses innan 
Du byter batteri, så att inte rullstolen ger sig iväg.  

Om inte alla kapacitetslampor lyser när Du trycker ner indikationslampan på ett fulladdat batteri, 
beror det på att batteriet blivit degraderat och att kapaciteten har minskat.  
Batteriets kapacitet när Du trycker ner indikationslampan.  

Fyra lampor lyser:  
4. Degradering. Fastän batteriets kapacitet minskat till mellan 60-80 % av dess initiala kapacitet, är 
det fortfarande brukbart.  
Åtgärd: Om det är viktigt för Dig att kunna köra långa sträckor utan att ladda batteriet, bör Du byta 
ut det.  

Tre lampor lyser:  
5. Degradering. Batteriets kapacitet har minskat till ca 60 % av dess initiala kapacitet och är 
knappast brukbart längre.  
Åtgärd: Byt ut batteriet mot ett nytt.  

Viktigt! Rådfråga Decon Wheel om endast 3 lampor lyser efter laddning och batteriet är under ett 
år.  
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Lagring av batteriet  

• Förvara inte batteriet i hållaren på rullstolen, när du inte ska använda stolen.  
• Lagra batteriet inomhus med skyddskåpan på.  
• Lagra inte batteriet där det finns risk att det blir blött eller där det utsätts för direkt i solljus. 
• Om batteriet ska lagras under en längre tid. Ladda batteriet och lagra det på ett ställe där det 

inte är för kallt eller för varmt.  
• Låt inte batteriet ligga ute i kylan eller inne i en varm bil under längre perioder.  
• Förvara batteriet oåtkomligt för barn.  
• När rullstolen har körts på vått underlag och aggregatet blivit blött, torka av med en torr 

trasa.  
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Felsökning av e-move 
 
 
FEL KONTROLL ÅTGÄRD 
Trögt att köra rullstolen Är batteriet laddat? 

 
Är batteriet ditsatt 
ordentligt? 
 
Av misstag kommit åt 
manövreringsknappen? 
 
 
Har systemet slagits ut 
automatiskt?  
 
 
För lite luft i däcken?  

Ladda eller byt batteri. 
 
Sätt dit batteriet ordentligt. 
 
 
Tryck på knappen igen. Går 
det fortfarande trögt, 
kontakta leverantören. 
 
Slå av systemet och slå på det 
igen.  
 
 
Pumpa däcken. 
 

Onormal vibrering Sitter hjulet löst? 
 
Hörs ett onormalt ljud från 
drivaggregatet? 

Sätt dit hjulet ordentligt. 
 
Kontakta leverantören. 

Batteriet har kort räckvidd Är batteriet fulladdat? 
 
 
Har det gått en säkring? 
 
Har batteriet laddats i en 
lämplig miljö? 

Ladda batteriet igen eller byt 
ut med ett nytt. 
 
Byt säkring. 
 
Ladda batteriet igen på en 
lämplig plats. 

Om lamporna inte tänds efter 
hand som laddning sker 

Är temperaturen runt 
batteriet och laddaren lagom?

Försök att ladda batteriet igen 
när laddaren och batteriet har 
nått en lämplig temperatur. 
Om alla lampor inte tänds 
efter att du laddat igen, har 
kapaciteten minskat pga. 
degradering av batteriet. 

Laddning avslutas 
omedelbart 

Är batteriet fulladdat? Kontrollera batterites 
kapacitetslampor. 

Laddning blir aldrig klar Är det rätt temperatur? Vänta tills laddaren och 
batteriet får rätt temperatur. 

Laddaren blir extremt varm  Kontakta leverantör 
Laddaren luktar konstigt eller 
låter onormalt. 

 Kontakta leverantör 
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Varning! 
 
Om anvisningarna ej följs, kan det orsaka skada på person och/eller  
rullstol.  
 

• Använd alltid tippskydd. 

• Lyft inte stolen i batteriet, batteri hållaren, kabeln eller drivringarna.  

• Låt inte barn eller personer som inte känner till e-move köra rullstolen.  

 

 

 

 

 

 

För att beställa e-move och reservdelar, kontakta Decon Wheel eller din återförsäljare. 

 
Leverantör:  Decon Wheel AB 

 
  Landerydsvägen  
  314 33  HYLTEBRUK 
  SWEDEN 
 
  Tfn +46-0-345 408 80 
  info@decon.se 
  www.decon.se                     
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